
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
 

(перевод с английского языка) 

 

Модель: FinalRest Supply Unit 

Назначение: Поддержание контролируемой подачи инертного газа в маску в рамках 

индивидуального применения 

 

1. Назначение изделия 

Данное изделие предназначено для подачи газовой смеси в герметичную лицевую маску 

через кислородный баллон с установленным манометром. Используется для обеспечения 

краткосрочной подачи газа в заданных условиях. Изделие рассчитана на однократное 

применение одним человеком. 

 

2. Комплектация 

• Газовый баллон (заряжен) 

• Манометр (интегрирован) 

• Регулятор подачи (встроен) 

• Соединительный шланг 

• Лицевая герметичная маска (2 шт., размеры M/L) 

• Защитная сумка 

• Инструкция по эксплуатации 

 

3. Меры предосторожности 

• Не вскрывать, не перезаправлять и не модифицировать баллон 

• Хранить в недоступном для третьих лиц месте 

• Избегать воздействия высоких температур и открытого огня 

• Не использовать при наличии повреждений устройства или компонентов 

 

4. Условия хранения 

• Температура: от +5°C до +35°C 

• Относительная влажность: не более 75% 

• Избегать попадания прямых солнечных лучей и механических повреждений 

• Хранить в заводской упаковке 

 



5. Порядок эксплуатации 

5.1 Подготовка к работе: 

1. Убедитесь, что все компоненты устройства находятся в целостности и 

комплектности. 

2. Подсоедините лицевую маску к выходному патрубку с помощью кислородного 

шланга. 

3. Убедитесь в герметичности соединения. 

5.2 Начало подачи газа: 

1. Наденьте маску плотно на лицо, убедившись в её герметичности. При выявлении 

недостаточной герметичности маски, используйте вторую маску, входящую в 

комплект, обеспечивающую более плотное прилегание. 

2. Поверните регулятор на баллоне против часовой стрелки для открытия подачи газа. 

3. Следите за показаниями манометра. Рекомендуемое давление подачи - согласно 

заводской настройке. 

4. Газ начнёт поступать в маску. 

 

6. Срок службы 

• Не более 3 лет с даты производства (при условии правильного хранения) 

• Дата производства указана на корпусе баллона 

 

7. Утилизация 

Использованное изделие подлежит утилизации как баллон под давлением. Запрещается 

прокалывание, сжигание и повторное использование. 

 

8. Гарантийные обязательства 

Производитель предоставляет гарантию на устройство сроком 12 месяцев с даты 

продажи, указанной в сопроводительных документах. В течение гарантийного срока 

устройство подлежит бесплатному обслуживанию или замене в случае выявления 

производственного брака. 

 

 

 

 



8.1. Гарантийное обслуживание осуществляется при соблюдении 

следующих условий: 

• Устройство эксплуатировалось в соответствии с настоящей инструкцией 

• Отсутствуют следы несанкционированного вскрытия, ремонта или модификации 

конструкции 

• Устройство не подвергалось механическим повреждениям, воздействию влаги, 

высоких температур или агрессивных химических веществ 

• Нарушения, выявленные в работе устройства, не связаны с неправильной 

эксплуатацией со стороны пользователя. 

 

8.2. Гарантия не распространяется на: 

• Маски, шланги и расходные материалы 

• Повреждения, возникшие в результате падения, ударов, затопления и иных 

нештатных ситуаций 

• Случаи, когда устройство использовалось в условиях, не соответствующих 

инструкции (например, повторное применение или попытка заправки баллона). 

 

 

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию 

устройства без предварительного уведомления, не ухудшающие потребительских 

характеристик. 

 


